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Seulonta-audiometrit 

Olette hylänneet tarjouksemme sillä perusteella, että GN ReSound Finlandin tarjoama Os-
cilla SM910 audiometri ei täytä liitteessä 2 esitettyä vaatimusta signaalin äänettömästä 
antamisesta ("Ei täytä vaatimusta. Testattu Pakilan ala-asteella. Signaalin antaminen ei ole äänetöntä, 
koska paineltaessa kuuluu selkeä naksahtava ääni"). 

Tarjouspyynnössänne esittämanne ehdoton vaatimus äänettömästä painalluksesta ei 
määritellyt millainen äänenpaine painalluksesta saa seurata. Omien mittauksiemme mu
kaan painikkeen oikeasta painalluksesta ei seuraa ääntä eikä naksahdusta. 

Tarjouspyynnön tekijä Helsingin kaupungin hankintakeskus ei ole tarjouspyyntöään teh
dessään yksiselitteisesti esittänyt äänettömästä painalluksesta mitään mitattavia raja-
arvoja. Tällä perusteella pyydämme kunnioittavasti, että hylkäamispaatöksenne kumotaan 
ja Oscilla SM910 audiometri hyväksytään hintavertailuun. 

Voimme halutessanne toimittaa laitteen teille uudelleen testaukseen. 

Espoossa 3.1.2014 

Ystävällisin terveisin 

GN Resound Finland Oy/Ab 

fl Janne Bäckman 

LIITE 1 Pöytäkirjanote hankintapäätöksestä 
LIITE 2 Tarjousten vertailutaulukko 

GN ReSound Finland Oy/Ab Koronakatul B (PL 7) Pohjoinen Rautatiekatu 15 Kotipaikka: Espoo danalink@danalink.fi 
02210 (02211) Espoo 00100 Helsinki ALV-rekisleröily www.danalink.fi 
Puh. (09) 4777 9700 Puh. (09) 4777 9790 Y-lunnus 0896955-3 www.kuulo.fi 

Inspecta Faksi (09) 4777 9777 

mailto:danalink@danalink.fi
http://www.danalink.fi
http://www.kuulo.fi

