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19 §
Panoraamatomografialaitteen hankinta Kalasataman hammashoito-
laan

HEL 2016-005545 T 02 08 01 00

Päätös

Johtajahammaslääkäri päätti hyväksyä Hammasväline Oy:n tarjouksen 
Instrumentarium Dental OP200 D panoraamatomografialaitteen ja kefa-
lostaatin hankinnasta Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen 
hammashoitolaan

Lisäksi johtajahammaslääkäri päätti, että tämän päätöksen tiedoksi-
saanti ei ole tilaus, vaan hankinnasta solmitaan ehdollinen sopimus va-
litun toimittajan kanssa. Hankinnasta tehdään erillinen, kirjallinen tilaus.

Samalla johtajahammaslääkäri päätti valtuuttaa suun terveydenhuollon 
hankintasihteerin tekemään hankinnasta tilauksen, kun Kalasataman 
rakennusprojektin eteneminen ja projektiin liittyen laitteiden asennusai-
kataulut tarkentuvat.

Hankinnan arvo on 33 900,00 euroa (alv 0 %).

Päätöksen perustelut

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnössä oli asetettu tarjoajalle, tarjoukselle, sen sisällölle ja 
hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset.

Hankintakeskuksen hankintalakimies on tarkastanut tarjouspyynnön ja 
tarjouspyyntöasiakirjat.

Hankinnasta julkaistiin hankintailmoitus 17.5.2016 sähköisessä HILMA-
ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten 
jättämiselle päättyi 2.6.2016. Määräaikaan mennessä saapui neljä (4) 
tarjousta: Flinno Oy:n, Hammasväline Oy:n, Lifemed Oy:n ja Plandent 
Oy:n tarjoukset.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Hankintakeskus on tarkastanut tarjoajien soveltuvuuden. Kaikki tarjoa-
jat täyttivät soveltuvuusvaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Hankintakeskus on tarkastanut tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden.
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Flinno Oy:n tarjous ei vastannut tarjouspyyntöä.  Flinno Oy:n ei toimit-
tanut tarjouspyynnössä vaadittuja laskennallisia annoksia keskimääräi-
sistä panoraama- ja kallolateraalikuvista. Tästä johtuen Flinno Oy:n tar-
jous hylätään.

Muiden tarjoajien tarjoukset olivat tarjouspyynnönmukaisia.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Hankintamenettelynä oli avoin menettely ja valintaperusteena koko-
naistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painoarvo oli 50 % ja laa-
dun 50 %.

Laatuvertailu

Laadulla pisteytettävät ominaisuudet olivat määriteltyinä tarjouspyyntö-
asiakirjoihin. Tarjoaja toimittivat tarjouksensa liitteenä kymmenen (10) 
todellisen kliinisen tilanteen mukaista, aikuisen täysikokoista panoraa-
matomografiakuvaa, jotka on otettu tarjottavalla laitteella.

Kuvien kuvanlaatua arvioitiin toimitettujen kuvien perusteella seuraa-
vasti:

Arvioitava asia Pisteytyksen perusteet esimerkkeinä pisteluokittain (pis-
teitä voi kohdittain antaa ainoastaan 0, 3 tai 5)

Matalakontrastikohteet

0 p. Kiille ja dentiini ovat kauttaaltaan heikosti erotettavissa toisistaan. 
Kariesdiagnostiikka on hyvin epävarmaa.
3 p. Kiille ja dentiini erottuvat toisistaan kohtalaisesti tai enintään pai-
kallisesti heikosti. Dentiinikaries erottuu luotettavasti.
5 p. Kiille ja dentiini erottuvat toisistaan kauttaaltaan hyvin. Kiillekaries 
erottuu sikäli, kuin päällekuvautuminen sen sallii.

Korkeakontrastikohteet 

0 p. Juurten muodot näkyvät, mutta parodontaaliraot ovat heikosti tai 
vain hyvin paikallisesti hahmotettavissa. Periapikaalisten muutosten 
osalta kaivataan useita tarkennuskuvia.
3 p. Parodontaaliraot ovat kohtalaisesti tai enintään paikallisesti heikos-
ti hahmotettavissa. Periapikaaliset tulehdukset havaittavissa.
5 p. Parodontaaliraot ja lamina durat ovat hahmotettavissa. Pienet pa-
rodontaaliraon laajentumat tai lamina duran muutokset tulevat esiin.

Kohina ja palaneet pikselit 

0 p. Kohina haittaa karies- tai periapikaalidiagnostiikkaa. Läpipalamista 
on todettavissa alueilla, joissa on ilmatilaa (suulaki, nielu) haitaten diag-



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (5)
Sosiaali- ja terveysvirasto
Terveys- ja päihdepalvelut
Suun terveydenhuolto 05.07.2016
Johtajahammaslääkäri

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 6000 Toinen linja 4 A +358 9 310 5015 0201256-6 FI1880001200052430
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
sosiaalijaterveys@hel.fi www.hel.fi/sote +358 9 310 42504 FI02012566

nostiikkaa.
3 p. Kohina haittaa diagnostiikkaa vähän. Kiillekariesta tai parodontaali-
raot laajentumia ei voida varmuudella havaita. Vähäistä läpipalamista.
5 p. Kohinaa on niukasti eikä se haittaa diagnostiikkaa.

Kuvien kuvanlaadun laatuvertailun suorittivat radiologian erikoisham-
maslääkäri ja kaksi radiologiaan erikoistuvaa hammaslääkäriä.

Kuvien kuvanlaatu arvioitiin sokkona ja satunnaisessa järjestyksessä. 
Kustakin kuvasta maksimipistemäärä oli 15 pistettä. Kunkin laitteen 
kymmenen kuvan pisteet laskettiin yhteen (yhteensä  max. 150 pistettä 
/ arvioitava asia) ja ne muutettiin vertailupisteiksi. Eniten pisteitä saanut 
laite sai 25 vertailupistettä. Muiden vertailupisteet määräytyivät seuraa-
vasti: Vertailupisteet = 25 * laitteen pisteet / eniten pisteitä saaneen lait-
teen pisteet.

Pisteet kuvanlaadusta:

Laite Matalakontras-
tikohteet 

Korkeakontras-
tikohteet 

Kohina  ja  pa-
laneet  pikselit

Pisteet yht.

OP200D 112 132 131 375
Promax 124 109 125 358
Rotograph 69 67 56 192
     

Sanalliset perusteet kuvanlaadun pisteille ovat seuraavat:

OP200D / Hammasväline Oy:

- yleisesti voi sanoa, että kuvia on miellyttävä katsoa ja tulkita, vaikka 
paikoitellen kohina haittaa diagnostiikkaa hieman 

- saadaan vaikutelma, että kuvanlaadussa on pyritty samaan sädealtis-
tus mahdollisimman alhaiseksi kuitenkin siten, että kuvanlaatu säilyy 
riittävän hyvänä diagnostiikkaa ajatellen. 

- kuvissa tärkeät rakenteet ja löydökset ovat pääsääntöisesti hyvin luo-
tettavasti havaittavissa, osin myös hyvin pienet muutokset ovat havait-
tavissa. 

- kiinteä kojeistus haittasi kuvanlaadun arviointia muutamissa kuvissa, 
varsinkin matalakontrastin arviointia
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Planmeca Promax 2D / Plandent Oy:

- yleisesti voin sanoa, että pääsääntöisesti laitteen kuvia on miellyttävä 
katsoa ja tulkita 

- kuvien välillä kuvanlaadussa on kuitenkin merkittävää vaihtelevuutta, 
ja jokunen kuvista on hieman hankalasti tulkittavissa

- mm. parodontaaliraot ja lamina durat ovat monin paikoin heikosti hah-
motettavissa eikä niiden muutoksia ole luotettavasti arvioitavissa

- häiritsevää läpipalamista on hieman silloin kun esim. kielen ja suulaen 
väliin jää ilmatilaa

Rotograph evo / Lifemed Oy:

- useassa kuvassa kontrasti ja reunakorostus olivat häiritsevän voimak-
kaita, ja vaikka kiille ja dentiini erottuivatkin toisistaan sen seurauksena 
erittäin hyvin, ei kariesdiagnostiikka enää ollut tästä syystä luotettavaa 

- okklusaalipintojen karioitumista oli vaikea arvioida reunakorostuksen 
vuoksi

- erityisesti amalgaamitäytteiden saumojen tiiviyden arviointi oli lähes 
mahdotonta, mutta myös muiden täytemateriaalien saumojen tiiviyden 
arviointi oli epäluotettavaa

- reunakorostuksen vuoksi on epäiltävissä, että esimerkiksi implantti-
fikstuuroiden osseointegraation arviointi olisi hyvin vaikeaa tai lähes 
mahdotonta, mutta esimerkkikuvissa ei ollut implantoituja leukoja joten 
tämä on puhdas epäily perustuen amalgaamin ja sitä ympäröivien ra-
kenteiden kuvautumiseen

Kaikki laadulla vertaillut ominaisuudet sekä niistä eri laitteiden saamat 
vertailupisteet:

Arvioitu asia OP200D  Promax  Rotograph
Kuvausarvojen 
automatiikka

5,00 2,00 0,00

Kuvausohjelmat 5,00 10,00 0,00
Laskennallinen 
annos ptg

5,00 3,17 2,85
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Laskennallinen 
annos kefalo

0,42 0,19 5,00

Kuvanlaatu 25,00 23,80 12,80
Yhteensä 40,42 39,15 20,65
    

Valinnan perustelut

Suun terveydenhuollon hankintatyöryhmän jäsenet ovat kokoukses-
saan 30.6.2016 tutustuneet saatuihin tarjouksiin ja niitä tehtyihin vertai-
luihin.

Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
antoi Hammasväline Oy vertailupisteillä 100,00 ja vertailuhinnalla 33 
900,00 euroa.

Tarjousten vertailu on tämän päätöksen liitteenä (liite 1) olevassa ver-
tailutaulukossa.

Lisätiedot
Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 050 3412834

eeva.rantala(a)hel.fi
Matti Aukia, hankinnoista vastaava hammaslääkäri, puhelin: 040 6720539

matti.aukia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL 7§ 2 mom.)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, sosiaali- ja terveyslautakunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Tarjoajat Muutoksenhaku hankintapäätök-

seen, sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 1

Hankintakeskus
Suun terveydenhuolto
Hankinta- ja kilpailutus

.


